乙类大型医用设备阶梯配置
指导意见(2009—2011年)
为进一步加强全国大型医用设备配置管理，依据《大型医用设备配置与使用管理办法》、《2009年—2011年全国乙类大型医用设备配置规划指导意见》和《卫生部关于下达2009年—2011年全国乙类大型医用设备配置规划的通知》等规定和要求，对x线计算机断层扫描仪(ct)、医用磁共振成像设备(mri)和医用直线加速器(la)三类乙类大型医用设备阶梯配置工作提出以下指导意见。
一、总则
医疗机构配置大型医用设备机型应当根据医疗机构的功能定位、医疗技术水平、服务量、学科发展和群众健康需求等因素按阶梯逐级有序对应配置。大型医用设备按高低阶梯分型为科学研究型、临床科研型和临床实用型3类。
科学研究型指同类设备中的尖端设备，主要用于领先科学研究和临床新技术开发，应配置在省级及以上区域内科研、临床水平居于前列的三级甲等综合或特定专科医院。配置医疗机构近三年相关学科曾获省部级科研二等奖以上或承担国家自然科学基金项目以上的研究工作。
临床研究型指同类设备中能满足特定临床和研究工作需要的先进设备。原则上配置在省级区域内临床、科研水平处于领先的三级甲等医疗机构，以及相关学科临床和科研水平达到三级甲等医疗机构同等水平的医疗机构。
临床实用型指同类设备中能满足日常工作需要，临床上广泛应用，性价比较高的设备。原则上地市级及以下医疗机构，以及首次配置该类设备的医疗机构应配置此机型。
二、目标
[bookmark: _GoBack]按照医药卫生体制改革确定的严格控制大型医用设备配置，提高医疗卫生资源利用效率的有关精神，积极引导医疗机构合理配置适宜机型，防止盲目、超前、重复装备，提高大型医用设备功能利用率和成本效果，合理配置卫生资源，控制卫生费用过快增长。
三、原则
(一)立足于基本国情，与国民经济和社会发展相协调、与人民群众健康需求和承受能力相适应。
(二)引导医疗机构优先配置和使用普通设备，应用适宜技术。
(三)根据医学科技进步和临床诊疗工作需要，实行动态调整。
(四)鼓励资源共享，建立区域性医学影像、放射治疗中心。
四、医疗机构基本要求
(一)具备与大型医用设备机型相适应的临床诊疗水平、科研能力和专业技术人员。
(二)具有卫生行政部门核准登记的相应诊疗科目。
(三)严格遵守操作规范和诊疗指南，具备完善的医疗质量控制和保障体系。
五、适用范围
公立医疗机构申请新增、更新配置ct、mri和la三类乙类大型医用设备。社会举办的非营利性医疗机构参照执行。
六、具体分型
(一)x线电子计算机断层扫描仪(ct)。
1.科学研究型：128排及以上、双源ct和能谱成像ct。
2.临床科研型：64排及以下。
3.临床实用型：16排及以下。
(二)医用磁共振成像设备(mri)。
1.科学研究型：3.0t及以上。
2.临床科研型：1.5t。
3.临床实用型：1.0t及以下。
(三)医用直线加速器(la)(含配置要求)。
1.科学研究型：容积调强(旋转调强)放疗设备。医疗机构应开展调强放疗工作3年以上。
2.临床科研型：图像引导放疗设备、调强放疗设备。医疗机构应开展三维适形放疗工作5年以上，具备有上岗资质的正高级放射治疗专业技术职称医师、高级职称放射物理师;配备ct模拟定位机、剂量验证系统、治疗计划系统等配套设备。
3.临床实用型。常规放疗设备、三维适形放疗设备、立体定向放疗设备。医疗机构应有具备上岗资质的放疗专业副主任医师、中级职称放射物理师和技师，并同时配备ct模拟定位机、剂量验证系统、治疗计划系统等配套设备。

